Stanoveni BSK;

Podstata stanoveni: BSK je definovano jako hmotnostni koncentrace rozpusSténého kysliku

spotfebovaného za stanovenych podminek biochemickou oxidaci organickych latek ve vodé.

Cinidla:
1 a) Destilovand voda k piipravé roztokl a zied'ovaci vody. Nesmi obsahovat méd’ (vice nez 0,01
mg/l), zinek (vice nez 1 mg/1), volny chlor, chloramin a organické latky.

b) Destilovand voda nasycend kyslikem. Pro ptipravu této vody se ne dlouho skladovana
destilovana voda (viz la) provzdusiuje (pfiblizn€ 2-4 h) vzdusnym kyslikem. Z pracovnich divodu
je vhodné, aby teplota zied’ovaci vody byla 20 °C.

2. Fosforecnanovy tlumivy roztok o pH 7,2. 85 g KHyPO4 21,75 g Ky;HPO4 334 ¢
NapHPO,4.7H,0 a 1,7 g NH4Cl se rozpusti v asi 500 ml destilované vody a doplni na 1 1itr.

3. Siran horecnaty, roztok. 22,5 g MgSQO4.7H,0 se rozpusti v destilované vod¢ a doplni na 1 litr.
4. Chlorid vapenaty, roztok. 27,5 g CaCl; se rozpusti v destilované vod¢ a doplni na 1 litr.

5. Chlorid Zelezity, roztok. 0,25 g FeCl3.6H,0 se rozpusti v destilované vod¢ a doplni na 1 litr.

6. Zired’ovaci voda. K destilované vodé o objemu 1 litru nasycené vzdusnym kvslikem (¢inidlu 1
b) se pii teploté 20 °C ptida 1 ml fosfore¢nanového tlumivého roztoku, 1 ml roztoku siranu
hote¢natého, 1 ml chloridu vapenatého a 1 ml chloridu Zelezitého. Zied’'ovaci voda se pfipravuje v
den pouziti a kontroluje se slepym pokusem. Rozdil praimért stanovené koncentrace kysliku nulty a
paty den nesmi prevySovat 0,5 mg/1. VEétsi hodnota ukazuje na nedodrzeni predepsanych podminek
pfi ptipraveé zfed’'ovaci vody nebo pfi stanoveni.

7. Glukosa a glutamova kyselina, zakladni standardni roztok na stanoveni BSKs. 150 mg glukosy
(vysusené pii teplot¢ 103 °C) a 150 mg glutamové kyseliny (vysuSené pii teploté 103 °C) se

rozpusti v destilované vod¢ a touto vodou se doplni na objem 1 000 ml.

Stanoveni BSKs bez Fedéni
Postup stanoveni:

V laboratofi se vzorkem vody (s dostatkem kysliku) pfi teplot¢ 20 °C naplni lahve pro
stanoveni BSK. Sondou stanovime obsah kysliku (pouzivdime michacku), lahve uzavieme a
vlozime do termostatu a pfi teploté 20 °C ponecha 5 dnti. Prvni, t.j. nulty den se nepocita: Paty den
se ve vzorku stanovi obsah rozpusténého kysliku stejnym zptisobem. Ve vzorku by mélo zstat asi

50% pavodni koncentrace rozpusténého kysliku.



Vypocet: (bez fedéni) BSKsmg/l=a-b

a - koncentrace rozpusténého kysliku nulty den v mg/I

b - koncentrace rozpusténého kysliku po péti dnech v mg/I

Stanoveni BSKs pii Fedéni vzorku

U vzorki vod, kde je pfedpoklad zvySeného organického znecisténi, je tieba stanovit BSK
zied’ovaci metodou a podle moznosti provést 1 az 3 fedéni.
Postup stanoveni:

Promichany vzorek se opatrné nalije do odmérného valce nebo odmérky. Podle intenzity
znecisténi se stanovi mnozstvi vzorku napt. 500, 300, 200; 100, 50, 20; 10 ml, které se ziedi v
odmérném valci nebo v odmérné baiice ziedovaci vodou do 1 litru. Takto nafedény vzorek se
opatrné promicha a nalije do lahvi pro stanoveni BSK. Stanovi se obsah rozpusténého kysliku nulty

a paty den. Soucasné€ se stanovi i BSKs zfed'ovaci vody; které nema byt vyssi nez 0,5 mg/l.

Vypocet (s fedénim) BSKs=a-b-c(1-R)

a - koncentrace rozpusténého kysliku nulty den v mg/I
b - koncentrace rozpusténého kysliku po péti dnech v mg/I
C - hodnota slepého pokusu zied’ovaci vody v mg/I

R - fedéni - pomér objemu vzorku k objemu ptipravené smeési vzorku se zfed’ovaci vodou

Doporucené fedéni vzorkl vod ke stanoveni BSKs:

Redéni R ml vzorku v 1 litru smési Predpokladany rozsah BSKs v mg/I
1 netfedéno 0az 6
0,5 500 4az 12
0,2 200 10 az 20
0,1 100 20 az 60
0,05 50 40 az 120
0,02 20 100 az 300




