Oxidovatelnost - CHSKun(Kubelova metoda)

Podstata stanoveni: Varem vzorku s pfebytkem roztoku manganistanu draselné¢ho v silné kyselém
prostiedi dochazi k oxidaci organickych latek ve vzorku. Nadbytek manganistanu se odstrani
pfiddnim zndmého mnozstvi standardniho roztoku kyseliny stavelové, ktera se manganistanem
Zpétné titruje.

Cinidla:
(1) Kyselina sirova: fedéna 1+2. Ke 30 % kyseliné se ptida nékolik kapek roztoku KMnO, do slabé
ruzového zbarveni.

(2) Manganistan draselny: pracovni odmérny roztok 0,01N (0,002M): 0,32 g KMnOy se rozpusti a
doplni do 1 litru destilovanou vodou. Faktor roztoku je nutno Casto kontrolovat. Obvykle
se stanovi ve vzorku pravée ztitrovaném do rizového zbarveni, a to tak, Ze se k nému prida
15 ml standardniho roztoku kyseliny §t'avelové, zahieje k varu a za horka titruje odmérnym
roztokem manganistanu draselného ke vzniku rozeznatelného rtizového zbarveni. Faktor se
pocita jako priimér ze ti stanoveni.

(3) Kyselina st’avelova: standardni roztok 0,01 N (0,005M) : 0,6302 g (COOH); . 2H,0 se rozpusti
a doplni do 1 litru destilovanou vodou. 1 ml roztoku odpovidéa 0,08 mg CHSKwmp.

(4) Redici voda: pro fedéni vzorku s piili§ vysokym obsahem organickych latek se pouziva voda
redestilovana ve sklenéné aparature v kyselém prostiedi. K 1 litru destilované vody ve
dvoulitrové varné bance se ptida 0,5 g KMnOy4, 2 ml H,SO,4 30%, nasadi se chladi¢ a
predestiluje. Prvni podil destilatu (asi 150 ml) se vyleje, zbytek se miize pouzit k fedéni
vzorkd.

Postup stanoveni:

Ke 100 ml vzorku nebo mensimu mnozstvi (50-25-10 ml) doplnéném do 100 ml fedici
vodou odméfti se, ptida 20 ml odmérného roztoku manganistanu a 5 ml 30% kyseliny sirové. Do
banky se vlozi asi 4 varné kulicky. Vzorek se ihned zahtiva tak, aby k varu doslo do 5 minut po
ptidani ¢&inidel. Vaii se PRESNE 10 minut. Pak se do baiiky piida 20 ml roztoku kyseliny
Stavelové. Odbarveny roztok se ihned titruje za horka manganistanem do slabé rizového zbarveni.
Spotfeba manganistanu se odecita s pfesnosti alespon 0,05 ml.

Vypocet:

oxidovatelnost CHSKy, (mg.I'™") = a. f. 80
Vv

a - spotfeba manganistanu pfi titraci vzorku v ml
f - faktor manganistanu
V - objem vzorku vzaty do prace

Poznémky:
a) Spotieba titracniho roztoku manganistanu nesmi byt vyssi nez 12 ml. V opacném pfipad¢ se

musi stanoveni provadét znovu se zfedénym vzorkem. U fedénych vzorkli nesmi byt spotieba
mensi nez 4 ml.

b) Varné banky musi byt pfedem vyvateny bez necistot.

) Vysledky jsou srovnatelné jen za peclivého dodrZeni viech podminek stanoveni. Lze kontrolovat
stanovenim CHSK standardni latky (kyselina stavelova), jejiz hodnota CHSK v je zndma.



